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Vodohospodarské inzenyrské sluzby, a.s.

ZkuZebni laboratoF & 1213 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
KiiZzova 47,150 00 Praha 5 N
Telefon: 251556459 Fax: 257182458 E-mail: labor(@vis-praha.cz L1213

1y,

W\

&

~.

Zikaznik: Obec Radéjovice
Radéjovice ¢.p. 10
25168 Kamenice

Protokol o zkouSce ¢. 2017/2542

Misto odbéru: Stfedocesky kraj, Rad&jovice, &.p. 50 pekarna,
Odbér provedl: Laboratof VIS L.Blahova Datum odbéru: 21.08.2017
Ptijem provedl: Otavkovi Alena Ing. Datum piijmu:  21.08.2017 Datum zahdjeni analyz: 21.08.2017

Klasifikace vzorku: voda - pitnd, vefejné zisobovani Datum dokongeni: 25.08.2017
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Pl ety

chut’ phmtdna ‘ o ‘ :  sop s (CSN EN 1622)
pach pfijatelny SOP 53 (CSN EN 1622)
teplota vzorku pfi méfeni konduktivity 22,2 °c

barva <50 mglm 20 (MH) SOP 54 (CSN EN 1SO 7887)
konduktivita 55  mS/m 125 (MH) +3% SOP 10 (CSN EN 27888)
pH 7.2 6,5 (MH) +3% SOP 11A (CSN1SO 10523)
teplota vzorku pfi méfeni pH 21,9 -°c

zakal < 0,70  ZFn) 5 (MH) SOP 44(CSN EN IS0 7027-1)
CHSK Mn 1,1  mg 3 (MH) +5% SOP 4 (CSN EN ISO 8467, Z1)
amonné ionty < 0,050  mg!l 0.5 (MH) SOP 3 (CSN 1SO 7150-1)
zelezo < 0,050 mg 0.2 (MH) SOP 21

mangan AAS-F 0,14  mg 0,05 (MH) +15% SOP23A

dusi¢nany < 1,0 mg 50 (NMH) SOP 6 (CSN 1SO 7890-3)
dusitany < 0,010  mg 0.5 (NMH) SOP 7 (CSN EN 26777)
Escherichia coli 0 KT)/100 ml 0 (NMH) SOP 37

teplotni test Negativni 10 ml SOP 36

koliformni bakterie 0 KTJ100 ml 0 (MH) SOP 37

kvasna zkoudka Negativni ~ 10ml 0 (MH) SOP 36

pocty kolonii pfi 36 °C 0 Krimi 40 (MH) SOP 34 (CSN EN [SO 6222)
pocty kolonii pfi 22 °C 0 KTml 200 (MH) SOP 34 (CSN EN IS0 6222)
Zivé organismy (mikroskop.obraz) 0 jedinci/ml 0 (MH) SOP 38 (CSN 75 7712)
pocet organismi (mikroskop.obraz) 0 jedinci/ml 50 (MH) SOP 38 (CSN 75 7712)
abinseston (mikroskon, ohraz) & 10 (M} SOP 39 (O8N 75 7713)

Legenda: MH-Meznd hodnota, NMH-Nejv. mezna hodn

SOP 37 (metoda Colilert-18)
SOP 23A (CSN 1SO 8288, CSN 1SO 9964, CSN EN 1SO 12020, CSN 75 7400, CSN EN ISO 5961, CSN EN 1233, CSN 75 7385)
Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozdifend nejistota s koeficientem k=2 (pro hladinu vyznamnosti
95%). Uvadénd nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovaciho postupu,
**Limitni hodnoty byly pfevzaty z vyhlasky MZd 252/2004 Sb., kterou se stanovi pozadavky na pitnou vodu,rozsah a detnost j jeji
kontroly. Tyto hodnoty nejsou pfedmétem akreditace.
Komentaf k biologickému rozboru

Abioseston - ojedinéle mineralni a Zelezité ¢stice velikosti do 10 pm
Laboratof je zpusobila aktualizovat normy identifikujici zkuebni postupy.
Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorki uvedenych v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty. Protokol muze byt reprodukovan
jeding cely. netiplny pouze s pisemnym souhlasem zkusebni laboratofe.

Laboratof ru¢i za kvalitu odbéru pouze u vzorki odebranych pracovniky laboratofe (oznateno Laboratoi VIS). y .‘ " 5 -
V Praze, 25.08.2017 = Ing. Alena;omvkog"lrﬁw”
v’edollci IﬁBO;Ihloh.
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